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ABSTRAK 

KUALITAS BERKAS FOTON ENERGI 6 MV DAN 10 MV PADA 
PESAWAT LINEAR ACCELERATOR ELEKTA BERDASARKAN 

PROTOKOL TRS 398 DI RSPAD GATOT SUBROTO 

 
Linear Accelerator (Linac) merupakan mesin yang mempercepat partikel 

bermuatan seperti elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk mengobati 
penyakit tumor. Keluaran berkas Linac berupa sinar-x atau foton yang digunakan 
untuk menyinari kanker dalam jaringan tubuh dan berkas elektron yang digunakan 
untuk menyinari kanker dekat permukaan kulit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kualitas berkas foton Linac sebagai bagian dari serangkaian Quality 
Assurance dan Quality Control berkas radiasi dengan penentuan laju dosis serap 
air berkas foton 6 MV dan 10 MV pada pesawat Linac Elekta menggunakan 
detector ionisasi PTW TM 30013. Percentage Depth Dose (PDD), Tissue Phantom 
Ratio (TPR) dan faktor koreksi diukur untuk menentukan nilai dosis serap air pada 
berkas foton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keluaran berkas foton pada 
energi 6 MV dan 10 MV sesuai dengan nilai yang diharapkan sebesar 1 cGy/MU, 
dengan deviasi masing-masing sebesar 0,37% dan 0,18%. Nilai ini berada dalam 
kisaran ±3%  dari toleransi berdasarkan IAEA TRS 398. Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa Linac yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk 
digunakan terapi pada pasien. 
 
Kata kunci : Kualitas berkas foton, Linear Accelerator (Linac), Quality Assurance 
dan Quality Control 
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ABSTRACT 

QUALITY OF 6 MV AND 10 MV PHOTON ENERGY BEAMS ON 
ELEKTA LINEAR ACCELERATOR AIRCRAFT BASED ON TRS 398 

PROTOCOL AT GATOT SUBROTO RSPAD 
 

Linear Accelerator (Linac) is a machine that accelerates charged particles such as 
electrons at very high speeds to treat tumors. The output of the Linac beam is in 
the form of x-rays or photons which are used to illuminate cancer in body tissue 
and electron beams which are used to illuminate cancer near the surface of the 
skin. This research aims to determine the quality of the Linac photon beam as part 
of a series of Quality Assurance and Quality Control radiation beams by 
determining the water absorption dose rate of 6 MV and 10 MV photon beams on 
the Linac Elekta aircraft using the PTW TM 30013 ionization detector. Percentage 
Depth Dose (PDD) , Tissue Phantom Ratio (TPR) and correction factor are 
measured to determine the value of the water absorbed dose in the photon beam. 
The research results show that the photon beam output values at energies of 6 MV 
and 10 MV are in accordance with the expected value of 1 cGy/MU, with deviations 
of 0.37% and 0.18%, respectively. This value is within the range of ±3% of 
tolerance based on IAEA TRS 398. From these results it can be concluded that the 
Linac used in this study is suitable for therapeutic use in patients. 
 
Keywords: Linear Accelerator (Linac), Photon beam quality, Quality Assurance 
and Quality Control  
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